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Do wszystkich
uczestnikéw postgpowania

Dot.: Przetargu nieograniczonego na dostawe lekéw do szpitala psychiatrycznego w
Rybniku - sygnatura przetargu: DZp/L.Ap/6/2013.

Niniejszym informujemy, iz w dniu 15 listopada 2013 r. wplynglo zapytanie
nastepujacej tresci, na ktoére Zamawiajacy udziela odpowiedzi ponizej :

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 6 pozycje 9, 12

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie z pakietu nr 6 preparatow leczniczych poz.9,
127

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraza zgody na wydzielenie z pakietu nr 6
preparatow leczniczych poz.9, 12 .

Natomiast w dniu 20.11.2013 wplyneto do Zamawiajacego pytania, na ktére udziela
odpowiedzi ponize;j :

Pytanie nr
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w Pakiecie 15 pozycja 98, 99 oraz 100.

Paski, ktore nie potrzebuje kodowania, metoda pomiaru biosensoryczna, kalibrowany do
osocza, zakres pomiaru 10-600 mg/dl, funkcja AST ( mozliwos¢ alternatywnych miejsc
naktucia),Automatyczny wyrzut paska, czes¢ paska testowego na zewnatrz, wykorzystany
enzymu GDH- FAD minimalizacja zafalszowan pomiaru eliminuje wptyw az 74 substancji
endo i egzogennych, w tym cukréw prostych maltozy, galaktozy, fruktozy oraz wielu lekow
jak ampicylina, penicylina, ibuprofen, kwas askorbinowy itd. , spelniajacy normy ISO 15197
oraz zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Enzym wykorzystywany nie
wchodzi w reakcje krzyzowe z innymi cukrami. Temperatura przechowywania paskow od 2
do 32 °C Pomiar moze byé wykonany z krwi zylnej, wloéniczkowej oraz noworodkowej ze
wzgledu na szeroki zakres hematokrytu 0-70%.Czas pomiaru 5s. Baterie Typu AAA og6lnie
dostgpne, gwarancja dozywotnia w tym przeglad kalibracja oraz szkolenie personelu.
Bezptatne glukometry wraz z pierwszq dostawa paskow. W przypadku pozytywnej
odpowiedzi proszg o zapotrzebowanie na ilo$¢ glukometrow.

-



Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na zaoferowanie paskow do innych
glukometréw niz opisane w SIWZ. Zamawiajacy jest w posiadaniu konkretnych typéw
glukometrow , ktére spelniaja parametry potrzebne do wstepnej skriningowej analizy
poziomu cukru u pacjentéw Szpitala. Glukometry te sg pod statg kontrola wewnatrzszpitalna(
pomigdzy oddziatami a laboratorium) Parametry czulosci proponowane przez oferenta nie sg
wymagane na poziomie wstegpnej analizy poziomu glukozy. Poziom glukozy po wstepnym
oznaczeniu za pomoca glukometra jest zawsze potwierdzany badaniem poziomu glukozy w
laboratorium naszego Szpitala. Pragniemy poinformowa¢, ze laboratorium naszego Szpitala
spelnia wszystkie wymagania stawiane przed laboratoriami przez Ministerstwo Zdrowia i
posiada certyfikaty kontroli laboratoryjnej zaréwno ogoélnopolskiej jak i migdzynarodowe;j.

Prosimy o uwzglednienie powyzszych informacji w swoich ofertach.
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